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u Hi delle più deplori) Itili «venture a cui è soggetta 
una parie non piccola della specie umana, è l' insalubrità 
dell'aria di vnrj traiti di paese , anche alquanto estesi, ove 
l'uomo non vìve senni notabile detrimento della salute, 
o almeno sema grave pericolo; in alcuni dei quali luoghi 
V aria è cosi micidiale , che baita soggiornarvi una sola 
nulle per esservi assaliti dn febbre perniciosa , non di rado 
Innesta ed irreparabile, e che se talvolta può esser vinta 
dall' opportunità e dall' efficacia dei rimedj , lascia quasi 
sempre triste , diuturne , ed anche perenni conseguenze. 

Se nella inutilità o almeno nell' insufficienza delle 
molle induzioni congetturali, per le quali si è in ogni tempo 
lenln to di riconoscere e determinare la causa di Unto ija- 
KL-llo, sono state (inora poco meno che mutili anche le chi- 
miche indagini dirette allo stesso scopo, egli è, a parer 
mio , perchè i chimici non possono sottoporre al loro esa- 
me che piccoli volumi d'arie infette, capaci d'esser conte- 
nuti nei loro recipienti, e perù quantità minime in peso; 
della quali i principi malefici o i miasmi distoltivi o su- 
spesivi formando forse uo millesimo, o forse talvolta anche 
assai meno, ne risulta che so non è impossibile ricono- 
scer ve ne la presenza , lo è al certo- il determinarne la na- 



tura e composizione, e quindi i cai rat Ieri eie pi oprici» spe- 
cilli he delle diverte qualità d'uriti iusulubri. 

AI qua] difetto sostanziale non è mancato chi tentasse 
d'ovviare, cercando una maggior (juanlila dì quei prin- 
cìpi «equi degli strati inferiori dell' atmosfera , O 
condensatasi naturai ine n te in rugiada, ed opportunamente 
raccolta, o di cui si operasse artificialmente la condensa- 
dotto e celebre medico francese Alibert. il quale, in un 
mollo applaudilo suo trattalo delle febbri intermittenti, 
propose d' impiegare ìn esperienze di questo peneri; quello 
slesso strumento o apparato, che gli Accademici del Ci- 
mento imagi unrono ed usarono , bensì come semplice Igro- 
metro , o per raccogliere e misurare l' acqua che prima 
disciolta in staio di vapore O di gas nell'atmosfera, si 
condensava per raffredda meri lo in acqua liquida sulla pa- 
rete esterna d' un vaso conico di cristallo sospeso in aria 
pieno dì ghiaccio, dall'apice del quale volto in basso cade- 
va l'acqua in gocce in un recipiente sottoposto. 

INod mi è nulo che l'uso di questo mezzo o d'altri 
simili abbia fatto acquistare cognizioni più positive intorno 
alla natura dui miasmi che infettano l'aria delle Maremme, 
e d'altri lunghi, specialmente paludosi. Però meditando 
sopra quest' importante oggetto , io aveva da lungo tempo 
concepito il pensiero d'accumulare e condensare i principi 
malefìci d'una grande quantità d'aria insalubre in uua 
mussa proporziona la mente piccola d'acqua puro, da aol- 
toporsi poi all'analisi chimica, all'ispezione microscopica, 
e ad ogni altra indagine opportuna , coli' intenzione ancora 
di sostituire all' acqua pura altri liquidi , i quali potessero 
supporli, o più capasi d'assorbire e ritenere tali quali i 
principi malefici delk' cattive arie, o alti a far nascere 
e manifestare alcune reazioni caratteristiche, e indicative 



della natura e qualità d*i mimmi che inaiente coli' irì* 
li traversassero. 
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piccola , traversandola in minutissime hollc di basso in 
alio e depositandovi , almeno in parte, quei principi ma- 
lefici che teneva disciolti o sospesi , per quindi esporre 
il me no semplicissimo per cui ottengo i non pochi e di- 
versi movimenti ed effetti necessari al conseguimento del 

fine voluto. , ; , 

Per due mezzi diversi ed in qualche modo opposti 
ai può obbligar 1' aria d' un dato luogo , o anche aria resa 
artificialmente infetta, a traversar l'acqua e lavarsi in essa, 
depositandovi la più gran parte delle materie estranee alla 
sua naturili costituzione , e che contenga diseiolle o so- 
li primo consiste nell' aspirare con un mantice a dop- 
pio effetto, o con altro 5 ini mento equivalente, quell'aria, 
ed obbligarla quindi, per la compressione del mantice,, 
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o altro, a scaturire dall'estremità d'un tubo o cannello, 
che partendo da] mantici:, o altro Strumento, \ada a 
terminare in fondo ad una boccia o vaso cilindrico pro- 
porzionata mente lungo , contenente una certa quantità 
d' acqua pura o stillata, che l'aria traverserà di basso in 
alto per il suo minor peto specifico. 

L'altro mezzo richiede un vaso simile a quello indicalo 
dalla lettera A Jtg. IV, cioè avente nella sua curvatura supe- 
riore , vicino al collo , un foro (a ) , ed in esso un sotti) 
tubo fissatovi esattamente, ed a tenuta d'aria, con meatura. 
adntinta , e che arrivando al fóndo del vnto con una delle 
sue estremila, trafori. in attorno attorno da molli piccolissi- 
mi burhi , si prolunghi coli' altra poco più d' un pollice 
al di sopra del foro in cui è inserito. Conlenendo la boccia 
la conveniente quantità d' acqua, se sì soffi colla bocca per 
il sotti! tubo con una certa forza, l'aria spinta dal pol- 
mone traverserà l'acqna in bolle minutissime, ed uscirà 
per il collo della boccia; mentre all'opposto aspirando o. 
succiando per il collo, o per la ghiera della stessa, boccia A 
l'aria contenutavi al disopra dell'acqua, vi si formerà una ra- 
refazione o un vuoto parziale, che l'aria esterna, medisnte 
il suo peso, o la sua pressione, entrerà impetuosamente 
a riempire per il suiti! tubo, uscendo dai molti piccoli 
fori della di lui estremità inferiore, e traversando Tacqui. 
Dj questi due mezzi, io ho preferito per buone ragioni il 
secondo. 

Siccome per accumulare in una mediocre quantità 
d' acqua Ì principi estranei contenuti in più centinaia ed 
anche in qualche migliaio di piedi cubici d' aria , bisogna 
ehe l' aspirazione , o il succi mnento sia continuato per 
molte ore , ed anche per qualche giorno, si rende neces- 
sario di operarlo per mezzo d'un meccanismo la di cui 
azione sia continua , ed indipendente , non solo dall'opera 
ma anrhe dalla presenza dell' uomo , che non potrebbe 
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impune meri le assistervi per lungo tempo, specialmente di 
notte , e nei luoghi più insalubri , dei quali <• più special- 
■nenie importante esaminar l' aria. 

Dopo avere lungamente ed inutilmente pensali) al- 
l'azione dei pesi, delle laulle , e d'altri mezzi alti a pone 

mente determinalo per il congegno che passo a descrivere. 
Due recipienti quadrilateri, o due ca aie Ile (c l , e' Jig. I) dì 
forte lamiera d'ottone, corredine di più e diversi pelli 
accessori, fumo alternativamente ed a perfetta vicenda le 
seguenti funzioni. < 

La prima e la principale di queste funzioni essendo 
quella d'empiersi alternili! vilmente d'acqua, vuotandosi 
dell'uria di cui erano piene , poi di vuotarsi dell'acqua , 
aspirando a succiando l'aria (senza il reingresso della quale 
l'acqua non potrebbe uscirne) , i evidente elio ciascuna 
delle due cassette deve avere quattro fori o aperture. Uno 
di questi fori (V, Jig. Ili) serve ad introdur l'acqua nella 
cassetta per empierla. Questo foro è nei mezzo della 
faccia supcriore della cassetta, ed i fori delle due cassette 
sou compresi ambedue in una vaschetta comune (e 1 , e') 
che riceve l'acqua d'un getto perenne regolala dalla chia- 
rella {B.Jig. III). 

L'aria scacciata dall'acqua ebe entra nella cassetta, esce 
per il foro (ffig- 11) che è presso uno dei lati della slessa 
feccia superiore della cassetta ; foro che non si apre libera- 
mente nell'aria , ma a cui è addato un tubo d'ottone, il 
quale dopo essersi elevalo verticalmente per alcuni pollici, 
si curva in arco, e discende pure verticalmente uno ad 
immergerai coll'altra sua estremila (/') aperta nell'acqua di 
un'altra vaschetta (_g', g' jig. II), e ciò perchè l'aria pussa 
opportunamente uscirne , ma non mai entrarvi quando la 
cassetta aspira, salendovi in vece l'acqua a discreta altezza. 
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L'aria entra nella cassetta diesi vuota d'acqua, Aspirala 
per l'altro foro {h'Jig. ì'), folto similmente presso im altro 
lai» della faccia superiore dell» cassetta, ni qual foro à sal- 
dato un altro tubo d'ottone, che pure sale prima vertical- 
mente , quindi curvandoli in arco discende ed entra in 
un altro tubo orizzontale (i jìg. IV), tubo che ricevi; 
egualmente l'altro tubo aspiratore dell'altra cassetta, ed al 
qual tubo orizzontale foralo in un punto opportuno del 
suo lato inferiore, è saldata una ghiera d'ottone (A fig. IV) 
con vite femmina, che guarda in basso, ed alla quale sì 
conginnge la vile maschia con cui termina un'altra ghiera (/) 
(issala esattamente al collo della boccia sopra indicata. 

Onde evitare che per qualche accidentale agitazione 
dell'acqua cunlenuta nelle cassette (e*, c Jtg.l) uua por- 
zioni] di essa , comunque piccolissima , s' introducesse net 
tubi d'aspirazione dell'aria, dai quali discenderebbe nella 
boccia A, mescolandosi all'acqua pura postavi, e dell'analisi 
della quale renderebbe erronei i risultali , fino di principio 
si erano fatti salire vellicai mente per tre o quattro pol- 
lici i detti tubi d' aspirazione., e curvatili in arco, si erano 
fatti ridiscendere al luogo opportuno. Ma nei primi espe- 
rimenti essendosi osservato che talvolta qualche gocciola 
d'acqua giungeva a scavalcare gli archi, e quindi a discen- 
dere nella boccia A, si prolungarono alquanto i tubi e si 
elevarono gli archi , e per maggior sicurezza circa alla 
metà del lato corto ed ascendente del tubo si adattò un 
piccolo recipiente di vetro, il quale trattenendo l'acqua 
che potesse giungerti, le impedirebbe di sollevarsi ulte- 
riormente , e fino a soverchiar l'arco , rendendo frattanto 
visibile l'elevazione dell'acqua, nel caso che avvenga. 

L'aria che è nella boccia A al di sopra dell'acqua, 
venendo aspirata dalla cassetta che sì vuota d'acqua, l'aria 
esterna vi s' insinua con forza per il tubo (a fig- 1 ) n 



Inverai «lì fumo in ubo in minute bolle quell'acqua, pro- 
ducilo l'cifelto voluto. 

I due tubi aspirami (A , h'Jig, IV; hanno, in vicinanza 
del loro ingresso nell'altro tubo più grande (i). ciascuno un 
roòinet, o una chiavetta, e delle due chiavette (m*, ni 1 ) è 
aperta di mano in mano quella del tubo appartenente alla 
cassetta che vuotandosi d'acqua aspira l'aria, e respeitiva- 
mcnie si chiude l'altra allenente al tubo della cassetta che, 
empiendosi d'acqua, manda fuori l'aria. 

I due fori (d'.d'fig. Ili) per i quali entra l'acqua 
ad empire le due cassette, sono al ternati va mente aperti e 
chiusi dalle basi di due colonelte (*', jr jì s . IH) pen- 
denti dui due lati della bilancia («',«'). L'acqua entrando 
per quegli fori, non si spande liberamente nel vuoto delle 
cassette, ma scende ih queste mediante un tubo d'ottone 
saldato n ciascuno dei due fori, e. che va fino al fondo 
della cassetta, ove la sua estremità è tagliala a guisa di 
penna grossolanamente temperala. 

Questi tubi servono ad impedire che l'aria scacciata 
dall'acqua die entra nelle cnaselle esca per i delti fori, 
invece di prendere la vìa destinatale dei tubi (/', /"). 

Le due cassette con tutti -i loro accessori essendo 
per fella niente simili fra loro, descrittane una, basterà sog- 
giungere essere il loro insieme disposto in modo, che fa- 
cendo le stesse funzioni , le fanno alternativamente, o in 
tempi diversi e successivi , eseguendo ciascuna di esse in 
qualunque momento funzioni diverse anzi opposte a quelle 
elle eseguisce l'altra. Cosi mentre una si vuota d'acqua ed 
aspira l'aria, l'altra s'empie d'acqua e si vuota d'aria. 

l'er ottenere questi diversi culili , bisogna che in 
(empi (Iati c ad intervalli di tempo eguali si muovano 
i quattro lobinets , o chiavette, eli i udendosi le due che 
erano aperte, ed aprendosi le due che erano chiuse. Bisogna 
pure che dei due fori (tf, 4') per i quali dalla vaschetta 
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comune (<:', e*) cairn l'acqua allcrtiaiivamenle nel empiere 
or l'unii oi' l'altra civile due cassette, si chiuda quello che 
era aperto, e si apra quello che era chiuso, e bisogna an- 
cora clic delle due piccole cateratte (o , o fig. HI) delle 
quali or ora parlerò, ai elevi quella che era calala , e si 
cali quella clic era elevala. 

Tulli questi movimenti si effettuano mediante la di- 
sposi ilo ne tlie passo a descrivere. 

Di due lastre ben piane , poste per una delle loro 
superficie a contallo recìproco, una d' ottone (/)', p" 1 fig- I ) 
un poco più larga è fissata verso il messo della pane 
anteriore della macchina in posizione verticale, o per laglio, 
mentre l'altra, di ferro e più stretta (jf\ t/ 1 ), le scorre so- 
pra p tal lei a mente, movendosi in guida, da sinistra a destra, 
e da destra a sinistra. Le quattro chiavette sopra indicate 
sono disposte simmetrica in ente in forma di quadrato, verso 
la mela della faccia anteriore della macchinetta, e le due 
lastre sono situate in metto ad esse, cioè Ira le due supe- 
riori e più grandi (r?, »■*) che servono a regolare l'alterna 
uscita dell'acqua dalle cassette , e le due inferiori e più 
piccole (hi 1 , i/i*) che regolano l'alterna aspirazione dell'aria, 
contenuta nella buecìa ( A ). A ciascuna delle quattri) chia- 
vette è slata segala la gruccia del maschio, colla quale 
questo si faceva muovere in giro, e dopo aver dnla la 
forma d'un fusto quadro a quella porzione del maschio 
della chiavetta che ern compresa fra la gruccia e la parte 
rotonda che gira a fregamenlo nella femmina, è slata inse- 
rita e fissala l'estremità di questo fusto quadro In un foro 
quadro corrispondente, fatto in una delle estremila d'una 
corta leva d'ottone (j), della quale l'altra estremiti) 
porla nella parte posteriore un perno di ferro fissatovi 
solidamente, e tondo Della sua parie libera, il quale entra 
e gira agevolmente in un foro tondo della lastra più stretta, 
la quale essendo mossa orizzontai ni en le da sinistra a destra, 
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a da destri n sinistra, fu muovere Ih delta pìccola leva , 
nini le quattro simili leve fissale ai perni quadri delle 
qiiauro chiavette, in modo da far volgere i maschi di esse 
per un quano di giro, lo che fa aprire le due chiuse, e 
chiudere le due nperle, 

Nel momento stesso una leva spezzala, O composta 
di Jue jiewi connessi ira loro mobilmente (t, 1 f). essendo 
per la sua estremila inferiore (u) attaccata pure mobilmente 
al mezzo dell* lastra più stretta , e però seguitando questa 
nei suoi movimenti, In sua estremità superiore (y) f fi muovere 
la bilancia («', n'jtg. HI) sopra indicala, e però alzare alter- 
nativamente ed abbassare le due colonnette (j: 1 .r ! ) pendenti 
dai due lati di essa , e le basi delle quali , fasciale di pelle 
docile, aprono e chiudono opportunamente i detti fori d' in- 
gresso dell'acqua nelle cassette. Similmente nel momento 
stesso le estremità dei due lati dell* bilancia , sollevano ed 
abbaiano alternativamente le due piccole cateratte (o 1 , o') 
delle quali or ora indicherò l'uso. 

Per operare tutti questi movimenti simultaneamente 
ed opportunamente, basta fare scorrere la lastra più stretta 
(</', </')saih più larga (/?'/>■ I), ora da sinistra a destra, 
ora da destra a sinistra. A produrre il qual effetto avendo io 
sperimentati, ma trovati poco opportuni diversi mezzi, rei 
determinai lilialmente per il più semplice di lutti, la leva. 
Due leve {y',y' fig- 1) poste una per parte ai due lati 
dulia macchi netta, e delle quali come destinate ad eseguire 
movimenti alterni , 1 '(.'stremila mobile dell'una è elevala 
diana diicieta quantità mentre quella dell'ultra è abbassala, 
con cambiare reciprocarne me fii posizione relativa , abbas- 
sandosi quella che era elevala, ed elevandosi quelli elle era 
abbassata , fanno scorrere per mezzo di due piccole leve 
piegate ad angolo z*) , la Lilia più stretta sulla più 
Jiirg», qua n t'occorre per operaie in uno slesso istante tutti 
i movimenti accennati e necessarj a produr l'eliti to voluto- 
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•Cosi non restava che trovare un mezzo d'nblia Mare- 
ai temati va mente ed opportuna mente quella delle, due leve- 
che di mano in mano si trovava elevata : ecco quello 
«cmplicissimo che io vi ho applicato. 

Ho detto ili aopra chi' per empiere alternativamente 
d'ampia le due cassette, si fa affluire nella vaschetta sopra- 
■pusta mi getto perenne , di cui mediante la chiavetta ( B 
■fig.ìW) si regola la quantità nella proporzione che pnò 
riceverne il foro della cassetta. ■Bla siccome la quantità 
effettiva d'acqua che entra nella cassetta che s'empie, è 
in tempi eguali un poco minore quando ìn cassetta si av- 
vicina ad esser piena, mentre il getto ne somministra 
sempre quantità eguali in tempi eguali , ne avviene che 
-allora entrando nella vaschetta una quantità d'acqua mag- 
giore di quella che ne discende nella cassetta . ne ri- 
sulti un eccesso, che necessari n mente deve traboccare 
Balla vaschetta (e 1 , e*), alle due testate della quale so- 
no praticati due trabocchi , a ciascuno dei quali è ap- 
plicata una delle due piccole cateratte (o\ o'). Mentre 
mi virata d'acqua 'la cassetta ( e 1 ) e ti empie l'altra (e") 
è iwllevata In cateratta (o*) ed -aperto il trabocco a cui è 
■pplnrata, e dal quale il piccolo eecesso d'acqua cade nella 
cassetto™ ( djìg. I ) dalla quale entrando nel tubo corvo 
( C fig. 1 ) cade nel recipiente D appeso presso 1' estre- 
mità della leva allora elevata , finché la quantità caduta- 
vene determini col suo peso la discesa d'essa leva, il sol- 
levamento dell'altra, e I* «Menatone contemporanea A\ 
tutti Ì deacritli movimenti , che si ripeteranno inversa- 
mente allorché vuotatasi d' acqua l'altra cassetta , e ca- 
duta nel recipiente O la quantità d'acqua occorrente , il 
■peso di questa farà abbassare la leva che e in alto, e sol- 
levar l'altra, e cosi di seguito. 

Se ciascuno dei detti due recipienti disreso a basso 
seguitasse a ritener l'acqua entratavi, c die lo ha fatto 



discendere , non potrebbe poi esser sollevato di nuovo dal 
peso dell'altro; bisogna dunque che appena i discoso ai 
terra, si vuoti dell'acqua; effetto die ai: ottiene per la. 
seguente semplicissima disposizione. Nel fondo, di ciar- 
senno di delti recipienti ì: un Toro ampio, chiuso da una 
valvola (E fig. V), In quale ha inferiormente un gam- 
bo che scorre in un anellino o guida, e che quando 
il recipiente fr sollevalo, e la vnlvula chiusa, discende 
circa un pollice al disotto del fondo del recipiente , 
abbassandosi il quale, il gambo della vafvula è il primo 
ad incontrare il terreno, per il che sollevandosi: la. val- 
vola, ed aprendosi il largo foro, il recipiente tosto si 
vuota. All'estremila del gambo è una' traversa, la quale 
iicll'alzarsi la valvula, impedisce che essa, esca dalla guida, 
e dal suo posto. ■. 

La causa ini mediata dell'aspirazione, o del succiar 
mento dell'aria, è l'uscita dell'acqua dalle cassette; ( c', c\ 
la quale a^qua è necessario che abbia una fora di discesa 
o di caduta capace d'indurre nell'aria che fa segue 
una tal rarefazione , che non potendo fare equilibrio alla 
densità ed alla pressione dell'arai esterna, quesiti sia spinta 
ad insinuarsi ovunque l'aria è cosi rarefatta, con una 
fona capace di vincere la resistenza che le oppone la 
ColulUffl d'acqua da traversarsi. 

Siccome la fona di discesa o di caduta dell'acqua coti- 
tenuta in recipienti o in canali, è, secondo le leggi dell' idi o- 
stalica, proporzionate, non al diametro o alla base, ma all'ut 
tezza della sua colonna, come suol dirsi, o della sua 
massa; e siccome l'altezza delle cassette e della massa 
d'acqua contenutavi è insuflicicnlc a dare a questa la forza 
di discesa necessaria, però al [ubo orizzontale G che co- 
munica coi due verticali ( F', F', Jìg. IV ) per mezzo dei 
quali si vuotano d'acqua le due cassette, è stato aggiunto il 
tubo lungo verticale (//") il quale discende vicino a terra , 
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e clic fu lo stello effetto che produrrebbe l'accrescere d'al- 
trettanto l'aliena delle cassette. L'estremila inferiore ili 
questo luho , tagliata a penna, é costantemente irainer" 
nell'acqua del piccolo recipiente ( I,fig. t) acciò lasciando 
i uscita all'acqua, non dia mai ingresso all'aria. 

(^hiesla macchinetta ba in tè stessa tulle le condizioni 
necessarie alla dì lei azione ed all' eiìVlto file se ne voule 
ottenere. Quett'asione risulla da otto motiiueoti diverti; 
due chiavette che erano aperte devono chiudersi, due ali"' 
che erano chiuse devono aprirsi ; dei due furi per i quali 
si empiono d'acqua le due cassette (e 1 , c'jìg. I) deve 
aprirsi quello che era chiuso, chiudersi quello ch'era 
aperto; delle due piccole cateratte (o 1 , cf,ftg. Ili) deve 
calarsi quella ch'era alzala , alzarsi quella ch'era calata ; 
e tatti questi movimenti che debbono essere contempo- 
ranei e rinnovarsi indegnità mente a brevi intervalli , ai 
eseguiscono con una precisione che sarebbe impossibile di 
ottenere dall'opera di più persone intelligenti. La sola 
condizione estrinseca che sì richiede è un piccolo getto 
d'acqua perenne, che si trova in moltissime località. 

Se mi sono determinato a far conoscere questa mac- 
chinetta , nella persuasione che ella possa riuscire di 
qualche utilità, sono per altro ben lontano dall' esage- 
rar questa. 

Se si può ragionevolmente e fondatamente sperare 
A' impadronirsi per di lei mezzo di qualunque specie 
di materie che , diverse dai printipj essenzialmente co- 
stituenti la pnra aria atmosferica, si trovano in certi luoghi 
ed in certe circostanze , talora specialissime , disciolte o 
sospese in essa, non si può uè si deve sperare direttamente 
da questa macchinetta ciò che non è uè può essere suo uili- 
ciu, vale a dire il far riconoscere l'indole e la natura di quelle 
materie. Ella può solo staccarle dall'aria, imprigionarle 
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nrlFnrqun o in nitri liquidi, nei quali i! chimico, impo» 
tenie a sorprenderle e riconoscerle tinche sono vaganti e 
raramente disseminate nell'aria , può allora a&soggeLlirle 
quasi ad ogni genere d' indagini. 

Quella parte della solenni chimica , per verità , è 
nuova, anzi e da creare; ma dee « pera rai che l'alacrità a 
l'ardore dei irtoderni chimici la creerà , e le fari fare 
notabili e rapidi progress, come ha già fatto e va facen* 
do per più nitri rumi di chimica Organica. 

Mentre si può tener per «erto differire notnbil mente 
fra loro l'esalazioni, i miasmi che ai elevano da stagni e 
pnduli differenti , da acque stagnanti nelle quali si scom- 
pongono e si putrefanno «osinnae organiche vegetabili ed 
animali in varie rispettive proporeioni, in circostanze di- 
verse, come In risaie, in maceratoi di lino e ili canapa, in 
manifatture più o mano insalubri , pure nulla se ne sa 
fin qu) di positivo. 

Ma indipendentemente da lutto ciò che può dar* 
all'aria qualità malefiche per la vita e la salmi! degli 
uomini, e talvolta anche degli altri animali, la macnhinetU 
descritta può servire a far riconoscere nell'aria altri prin- 
cipi, e trovar la vera spiegazione di fenomeni fin qui non 
compresi ed oscuri. Per tacere di più altri, citerò ceri* 
nebbie fetide, le quali devono sicuramente il loro cattivo 
odore a materie che fin qui ci sono ignote , e probabil» 
mente diverse da quello contenute in altre nebbie molto 
dannose ai vegetabili, che talvolta in breve ora abbrucia- 
no, come non affatto impropria in ente dicono i conladini. 
Ora questo nostro congegno potrebbe servire b porlar 
qualche lume in tali materie. 

Io ho sempre riguardalo e riguardo l' atmosfera 
come un oceano immenso , nei quale nuotano particelle 
quasi d' ogni specie di materia , la maggior parie delle 
quali .invisibili sono l'azione della luce diffusa, si reo- 
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dono visibili quando un raggio dì viva luce solare entra obli' 
qu amen te per un foro in una stanza oscura; sarebbe itoli eri» 
i) credere che quei minutissimi cOr picciuoli, i quali in nu- 
mero immenso si scorgono per tulio il tragitto del raggio, 
siano ivi soltanto ; essi sono dovunque è aria, e s' insinue- 
rebbero con essa, non senza danuo, anche nel nostro organo 
respiratorio, se la providn natura non avesse spalmati i 
canali die vi conducono l'aria, d'un umore agglutinante, 
che invischia e ritiene quei corpicciuoli, 

Essi, mediante l'estrema loro piccolezza, ed i movi- 
menti dai quali l'aria è sempre più o meno agitata , vi 
si mantengono sospesi. Alle quali cause potrebbe aggiun- 
gersi la leggerezza e volatilità somma del gas idrogene e 
d'altri principi att ' a trascinare e sollevar seco più qualità 
di corpi , che in conseguenza di grandi accensioni elet- 
triche potrebbero poi separarsene ed aggregarsi fra loro. 

10 non alludo qui particolarmente agli aeruliti , ai quali 
per altro l'assegnare una limile origine sarebbe per av- 
ventura meno strano, che il farli venir dalla luna, come 
ad alcuni è piaciuto. 

[/egregio aignor professor Taddei, vedendo io azione 
la macchinetta descritta, mi comunicò un' osservazione of- 
fertagli alcuni anni addietro dal caso, e che poteva far 
dubitare della convenienza d' impiegare il mezzo dall'aspi- 
razione per costringere l'aria a traversar l'acqua, o allri 
liquidi , nell'intenzione di far disciogliere in essi o de- 
positarvi uua parte delle sostanze che ad essa aria siano 

Volendo egli fare assorbire da una soluzione di sotto- 
acetato di piombo del gas acido carbonico per produrne 

11 carbonaio di piombo, e volendo per economia impiegarvi 
l'acido carbonico che risulla dalla combustione del carbone, 
dispose un apparato aspirante che obbligava i prodotti aeri- 
formi di quella combustione a passare dalla gola del for- 
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nello in un tubo immersa nello soluzione del sotto-acetato, 
la quala etti traversano di basso » alto; mi essendosi 
tea presto accorto che l'acido carbonico invitato o costretto 
per aspiratone a traversar quel liquido, vi si disotogneva 
molto più difficilmente e più scarsamente che allorquando 
è «piato da una Iona impellente, come quando si sprigiona 
dal carbonaio di calce per l' azione degli acidi solforico, 
o idro clerico , la più leggiera considerinone lo persuasa 
che doleva esser cori , giacchi) sapendosi die la cera pres- 
sione favorisce grandemente la dissolutone dei gas nei 
liquidi è evidente che l'aspirazione in ducendo all'opposto 
rarefarono, deve esservi in qualche modo contrarili. ■ 

In, vista di ciò, siccome la macchina descritta è effet- 
ti Munente aspiratile c soffiante, «ebbene io non L'abbia finora 
destinata che n produrre il primo di quei, due enetti,. 
V ho subilo e facilmente resa atta a produrre anche il 
secondo per farvi dell' esperi enne comparative. > 

L'aria che «ce dalle cassette (e 1 , c'jìg. I) allorché 
queste s'empiono, d'acqua, uscendone per ■ fori e passando; 
nei tubi (/'■/*) scautriva liberamente per le loro estre- 
mità , e traversata poc' acqua della vaschetta (g', 5.) si 
disperdeva nell'atmosfera. Volendo obbligare per compres- 
sione quest'aria • traversare una picconi massa d'acqua , 
tolta la delta vaschetta, ai applica in suo luogo il piccolo; 
apparato rappresentalo dalla Jig. VI, la di cut panie iofei 
riece , che serve a sostenerlo e mantenerlo a.1 posto con-' 

vanente c': rappresentata dall'altra jig. VJf. l.i questa si 
«orge la [lastra o piano di ferro (l/, I.') che per meiao 
dei due incastri ( M 1 , M'.J fittati fidamente sotto di etso. 
si pone a cavallo alla traversa dì ferro ( V, $*) che. con- 
giunse le due gambe posteriori della macchina fig, 2. 
Sopra questa lastra di ferro ne scorre fra. due incanalatura . 
un'altra ( 0', O') fra la quale è quella specie di pal- 
letta ( P ) su cui posa .il fondo titilla boccia (Q.), wno 
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due segmenti di cilindro d'ottona vuoti ( R, S) inclusi 
UDO nell'altro, dei quali l' interiore hi sulla sua superficie 
esterna una vite maschia, mentre l'esteriore ha sulla super- 
fìcie interna nna vile femmina. Cosi girandoti un petto 
intorno all'altro o a destra o a sinistra, l'insieme fi allunga 
o ai accorcia. Tenendolo nel suo maggiore accorciamento 
quando ai adatta al suo posto, e girando poi da sinistra a 
destra il pesto esteriore sull'intcriore, si prolunga di mano 
in mano l' insieme, lino a far rimanere la boccia ( Q ) in 
un discreto contrasto, che ne assicura la fermezza e la sta- 
biliti , insinuandosi le estremità dei due tubi (J ', J ') 
nei due boccinoli (T 1 , T*jSj. VI), e si riducono queste 
due giunture a tenuta d'aria, medienti due tubi o caltene 
di gomma elastica, infilate prima nei due tubi, poi calale 
fin sopra le dette giunture, ed ivi legate diligentemente 
sopra e sotto. Così l'aria delle cassette ( c*, c* fig, i) scac- 
ciata dall'acqua di cui queste si empiono, e che è quella 
alessa del luogo ove la macchina è situata, aria bensì che 
ha già traversato l'acqua della boccia A e vi si è lavata ; 
ora non invitata dall'aspirazione e rarefazione, ma spinta 
dalle, pressione dell'acqua che entra nelle cassette traversa 
l'acqua della boccia {Q,fg. VI > nella quale toma e la- 
varsi. Non gii per operare un piccolissimo aumento di 
pressione , o una nuova meschina lavatìone, ma per non 
far comunicare direttamente l'acqua della boccia R coll'aria - 
esterna, si separa da questa, mediante la pochissima acqua 
contenuta nella boccetta U, la quale pure l'aria deve traver- 
sare, prima di versarsi liberamente nell'atmosfera, per i fori 
della ghiera della piccola boccia. ■ ' 

In questa macchina la compressione non può essere 
che mediocre, ed è necessariamente meno forte dell'aspi-: 
razione, giacchi la colonna dell'acqua che esce dalle cas- 
sette, e che produce l'aspiratione è assai più. alta di quella 
dell'acqua che eatea nelle cassette stesse , e che opera la i 
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compressine ; Hi più questa è sempre varia e decresceate, 
mediocre, quando le calsene cominciano ad empiersi d'ac- 
(|ua, diminuisce di mano in mnnu, e ([uando Iti cassette sono 
quasi pienti d'acqua, l'ultime porzioni dell'aria scacciata non 
soffrono altra pressione che quella prop orcio naie all'altezza 
dell'acqua contenuto nulla vaschetta ( c, e*J!g. I) 

Avendo io pregato il suddetto signor Prof. TndJci di 
cvurninnre una porzione dell'acqua ini pregna In, per uic.7.0 

dello atonie anatomiche dello Spedale di S. Maria Nuova: 
nella quale era stato riunito lutto ciò che esisteva di cada- 
veri, loro parli , e materie ad essi aprilanti, nel riferirmi 
i he quell'acqua gli aveva dimostrato di contenere una quan- 
tità sensibile di materia organica, come ìo pure ve l'aveva 
ritrovata, aggiunse che l'anno acorso egli aveva esposto in 
quella slessa stanza anatomica un semplice apparalo in 
qualche modo simile a quello degli Accademici del Ci- 
mento sopra indicato, cioè un pallone di vetro, pieno di 
ghiaccio trito e mescolalo a sali rhe ne accrescessero l'ef- 
fetto frigorifiro, il quale facendo condensare sulla parete 
esterna del pallone fortemente raffreddala l'umidità del- 
l'atmosfera, questa ridona in forma liquida cadeva n gocce 
in un recipiente destinalo a riceverla. Nella quale acqua 

nica, che egli credeva non minore di quella trovata nell'ac- 
qua della mia esperienza. La qnal cosa quando si verifichi, 
di che io per verità dubiterei, osserverò non potersene de- 
durre ebe il processo nel quale per l'azione d'un freddo 
artificiale si condensa l'umidità atmosferica in acqua liquida 
che unisce a sè la materia dei miasmi , o degli effluvi 
malefici dell'arie insalubri , sia preferibile all'uso della mia 
macchinetta , specialmente «otto il rapporto della facilil!i 
n comodila da vaiolarsi moltissimo in esperienze da farsi 
in luoghi ed in circostanze pericolose. 
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In pruno luogo in Maremma ed in luoglii slmili non 
ti trovava il ghiaccio necessario, e non si può procurarselo 
te noti con difficolta e con spesa non lieve. Il gran caldo 
della stagione opportuni n tali esperienze, struggendolo 
prontamente , obbligherebbe a rinnuovarlo molto spesso, 
il che renderebbe necessaria non solo la presenza ma 
l'azione quasi continua di qualche persona. All'opposto la 
mia macchinetta situata anche nei luoghi più micidiali nelle 
ore meno pericolose, ed ivi abbandonata a sé stessa, senr.a 
sorvegliane alcuna, fa esattamente il suo ufficio, non solo 
per molte ore, ma anche per più giorni , e si potrebbe 
anche dire indefinitamente, se qualunque congegno mecca- 
nico non fosse prima o poi soggetto a qualche guasto. 
Bensì qualunque di quelli ai quali potesse col tempo sog- 
giacere la descritta macchinetta, sarebbe facilmente e pron- 
tamente riparabile, tanto più che essa non sarà inviala fuori 
se non accompagnata dal corredo di ciò che possa percorrere 
in qualsivoglia circoslania. 

Una cautela necessaria, non indicata a suo luogn, è 
quella d' includere l'estremità della chiavetta □ robinet per 
cui scaturisce l'acqua che affluisce alle due cassette (e 1 , e' 
fig. I e III) in una specie di ditale da legarsegli addosso, 
formato d'alquanti doppi di velo, o di mossoliuo velato , 
che lasciando passar liberamente l'acqua, trattenga i cor- 
picciuoli estranei, che insinuandosi nei tubi o nelle chia- 
vette, potrebbero ostruirle , o turbarne il buon andamento. 

Un simile riparo , molto piccolo, conviene apporre 
all'estremità del tubo per cui l'aria esterna entra nella 
boccia A, per trattenere i corpi ce inoli, gl'insetti, ed altro 
che l'aria potrebbe introdurvi seco. 

Per assicurar poi la macchinetta dai danni delle be- 
stie vaganti, e dei curiosi indiscreti, o malevoli, o insolenti, 
sarà sempre bene di collocarla in una stanza, in una capanna, 
o in altro luogo da chiudersi. 
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